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Csípőimplantátum

• Vápa: Ti ötvözet (ISO 5832-3), CoCr ötvözet (ISO 5832-5)

• Betét: ultra nagy molekulatömegű polietilén (UHMWPE)

• Moduláris fej: Ti, CoCr, kerámia

• Szár, sztem: Ti, CoCr

+ felületkezelés: homokszórás, hidroxiapatit

+ rögzítés: polimetilmetakrilát (PMMA)
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Csípőimplantátum műtét 
animált videó

▪ https://youtu.be/z_zy6MR_z4E?si=cv6OJ3jiid217WfQ
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https://youtu.be/z_zy6MR_z4E?si=cv6OJ3jiid217WfQ


Térdimplantátum

• Femorális rész: Ti ötvözet (ISO 5832-3), CoCr ötvözet (ISO 5832-4) 

• Kopóalkatrész: nagy sűrűségű / ultranagy molekulatömegű polietilén (UHMWPE/HDPE)

• Tibia tálca: Ti ötvözet, CoCr
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Térdimplantátum műtét 
animált videó

▪ https://youtu.be/lLtEdSwqZh4?si=SVt4zd7i5SJ2QoGb
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https://youtu.be/lLtEdSwqZh4?si=SVt4zd7i5SJ2QoGb


Térdimplantátum műtét

▪ https://youtu.be/GRSWV57u9eg?si=nutGUZ0uY_glVXJ1
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https://youtu.be/GRSWV57u9eg?si=nutGUZ0uY_glVXJ1


Váll-, és könyökízületi 
implantátum

• Lapockai rész: Ti ötvözet (ISO 5832-3), CoCr ötvözet (ISO 5832-4) 

• Kopóalkatrész: nagy sűrűségű polietilén (HDPE)

• Felkarcsonti rész: Ti ötvözet, CoCr

FordítottTeljes
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Vállizületi implantátum
animált videó

• https://youtu.be/CeJoc-9SAks?si=SndJpVLqqhFNKLU7
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https://youtu.be/CeJoc-9SAks?si=SndJpVLqqhFNKLU7


Ujj ízületi implantátum

• CoCr ötvözet (ISO 5832-4), Ti ötvözet

• Kopóalkatrész: nagy sűrűségű polietilén 

(HDPE)

• PyroCarbon (grafit + 1 wt% W)

• Szilikon
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Velőűr szegzés

• Ti ötvözet (ISO 5832-3)

• (316L acél) https://img.medicalexpo.com/images_me/photo-mg/70641-11303218.jpg
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Csavaros rögzítés

Kortikális csavar Spongiosa csavar https://docplayer.hu/5423466-Rogzitesi-modszerek-avagy-mondd-te-kit-valasztanal-operaljunk-de-hogyan-a-meret-szamit-ha-elerem-hogy-kover-leszek.html
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Csavaros rögzítés típusok
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Gerincimplantátum

• gerincfedülés (scoliosis)
• 3D-s deformáció

• 80-90% serdülőkorban

• gerincdaganatok

• gerinccsatorna szűkület

• balesetek

• Csavar: Ti ötvözet

• Rúd: Ti ötvözet
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Gerincműtét animált videó

▪ https://youtu.be/XXATtJNZ6Uw?si=C6aggN_r4JDnrnY_
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https://youtu.be/XXATtJNZ6Uw?si=C6aggN_r4JDnrnY_


• Legstabilabb rögzítés

• Széleskörű felhasználás → nagyon sok fajta

• Pl. Kulcscsont törés, Szilánkos törések, Alkar, sípcsont törések

• Neutralizáló (véd) → kompressziós (tartás) → szögstabil lemezek 

(speciális erőhatások) 

• Lemez, csavar: 316L SS, Ti ötvözet, CoCr ötvözet

• + lebomló csavarok: PLA

Lemezes rögzítés
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Tűződrótos rögzítés

• 316L SS, Ti ötvözet, 

CoCr, NiTi
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Húzóhurkos rögzítés

• 316L SS, Ti ötvözet, CoCr, NiTi

Kirschner drót

Cerclage hurok
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• NiTi

Ortopédiai kapocs
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Ortopédiai kapocs
animált videó

https://youtu.be/Ob7mzbYORnc?si=7RosiDt0VJQJvPlX
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https://youtu.be/Ob7mzbYORnc?si=7RosiDt0VJQJvPlX


Fixateur externe

• Nyársak: 316L SS, Ti ötvözet, CoCr
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Fogászati implantátumok
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Implantátum típusok

• Egyfázisú implantátum

• Gyökér és fejrész egyben

• Egy műtét

• 6-8 hét

• Kétfázisú implantátum

• Implantátum beültetés → gyógyulás 

→ feltárás, felépítmény

+ Azonnali implantátum

• Foghúzás után azonnal, ha jó a 

csontállomány

• Sokszor nem lehetséges szélesebb 

gyökérméret miatt 

Anatómiai elhelyezkedés 

szerint:

➢ Intramucosus

(Lágy szövetbe helyezett)

➢ Subperiostealis

(csontra helyezett)

➢ Transostealis / 

Transmandibularis

(állcsonton átvezetett)

➢ Transdentalis

(fogon átvezetett)

➢ Enossalis (Állcsontba fúrt)
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Subperiosteal implantátum

https://merjmosolyogni.hu/a-fogaszati-implantatumok-tipusai/

https://pocketdentistry.com/wp-content/uploads/1008/image005852.jpeg

https://kimiafamilydentistry.com/wp-content/uploads/2019/02/Picture8.png
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Transosteal implantátum

https://www.researchgate.net/profile/Vasilios-Bousdras-

2/publication/6866271/figure/fig1/AS:951421553881088@1603847983026/Panoramic-view-of-the-Transmandibular-Implant-which-

appears-osseointegrated.png

https://pocketdentistry.com/wp-content/uploads/285/B9781437724189000204_f020-004b-9781437724189.jpg
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Egyéb típusok

Intramucosus
Transdentalis

Extenziós penge Extenziós 3D

Enosszális cilindrikus
https://docplayer.hu/docs-images/91/106906193/images/47-1.jpg
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Kétfázisú implantátum

1) Korona

2) Rögzítőcsavar

3) Felépítmény (abutment)

4) Implantátum

További elemek:

• Zárócsavar

• Gyógyulási csavar

• Szerszámkészlet

• Fúrószárak

• Nyomatékkulcs

• Behajtókulcs

• Stb.
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Fogászati alapanyagok

Implantátum Felépítmény Rögzítőcsavar Korona Záró/lenyomaticsavar Fúrók
316L 316L 316L 316L 316L SS - 420; 440, …

304 304 Ti grade 2 Ti grade 2 Ti grade 2 DLC fedett

Ti grade 2 Ti grade 2 Au ZrO2

Ti grade 4 Ti grade 4 Al2O3, ZrO2

Ti grade 5 -

Ti6Al4V

Ti grade 5 -

Ti6Al4V
PEEK

Ti grade 23 ELI -

Ti-6Al-4V ELI

Ti grade 23 ELI -

Ti-6Al-4V ELI
PMMA

CoCr ZrO2

PEEK Al₂O₃

PEEK

Kompozit
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Fogimplantátum beültetés 
animált és műtéti videó

▪ https://youtu.be/gMycqoQrlBs?si=Dhe5fPmerMnLHz8o

▪ https://youtu.be/ofPQ7HzvJ70?si=jwMk0EoJNDLbiWer
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https://youtu.be/gMycqoQrlBs?si=Dhe5fPmerMnLHz8o
https://youtu.be/ofPQ7HzvJ70?si=jwMk0EoJNDLbiWer


ATT saját implantátum
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Felület fontossága
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A keringés rendszere
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https://youtu.be/dzgs-_fhQ0A?si=MPMY8HC7_p-U_-Nn

https://youtu.be/dzgs-_fhQ0A?si=MPMY8HC7_p-U_-Nn


Ciklusszám

„Kellően hosszú idő” ~ 10 év

• Szívverés 
• 80/perc

• 4.800/óra

• 115.000/nap

• 3.456.000/hónap

• 42.048.000/év

• Lépés (5 km/nap 0,5m/lépés)

• 10.000/nap

• 300.000/hónap

• 3.650.000/év

• Légzés (16/perc)

• 23.040/nap

• 691.200/hónap

• 8.409.000/év

• Ujjak használata 
(100 karakter/perc 8 óra)

• 6.000/óra

• 48.000/nap

• 1.440.000/hónap

• 17.520.000/év
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Halálozási okok
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Endovaszkuláris implantátumok

Plakk

Koszorúérszűkület

Nyaki ütőér szűkület

Öntáguló

Ballonos tágítású

Koszorúérsztent

NiTi

SS

CoCr

PtCr

PLA

Mg

Perifériás sztent
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Koszorúér sztent tágítás 
animált videó

▪ https://youtu.be/I12PMiX5h3E?si=igXAnw5ot7u1jRb4
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https://youtu.be/I12PMiX5h3E?si=igXAnw5ot7u1jRb4


Agyi ér tágulat

Hasi aorta tágulat

WEB

Sztent graft

Áramlásmódosító sztent

NiTi

NiTi + ePTFE

CoCr + NiTi

Endovaszkuláris implantátumok
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Agyi aneurizma áthidalása

https://youtu.be/L6kTBqtMrXg?si=rrni6m9U9ufgHUKi
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https://youtu.be/L6kTBqtMrXg?si=rrni6m9U9ufgHUKi


Endovaszkuláris graftok

Alapanyag: 

NiTi + PTFE

Hasi aneurizma műtét:
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https://youtu.be/PR65idZIQJM?si=QFAFQ7AOozjeDfzp

https://youtu.be/PR65idZIQJM?si=QFAFQ7AOozjeDfzp


Speciális esetek

SS

CoCr

NiTi

CoCr

NiTi

Aorta műbillentyű

Dedikált bifurkációs 

sztent

TAVI – Transcatheter Aortic Valve Implantation

Öntáguló

Ballonos 

tágítású

Medtronic

CoreValve

Edwards 

Sapien

+ sertés, marha 

pericardium

Bifurkációs lézió

Aortabillenytű

betegség

+Hatóanyag bevonat
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Szívbillentyűk

Mechanikus egy lemezes

Mechanikus 3 lemezes

Biológiai 3 lemezes

Mechanikus golyós

Anyagok:

• Biológiai: sertés+marha szívburok, billentyű

• Mesterséges: PET, PTFE, PE
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Műbillentyűk

Mechanikus golyós
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https://youtu.be/-Hrg5jjnAeQ?si=uOb8_hJ-9EWz65eU

https://youtu.be/-Hrg5jjnAeQ?si=uOb8_hJ-9EWz65eU


Aorta műbillentyűk

Perkután transzkatéteres műbillentyű implantáció (TAVI)

• aorta sztenózis oka: veleszületett, időskori, reumás láz

• 2002: első beültetés

Core Valve

sertés szívburok + NiTi

Edvards SAPIEN XT 

marha szívburok + CoCr + PET
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https://youtu.be/VODFEAr-aAc?si=ykdV8Z8R_QVFKCk6

Aorta műbillentyű működés
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https://youtu.be/VODFEAr-aAc?si=ykdV8Z8R_QVFKCk6


Alapanyagok

Alak-
emlékező 
ötvözetek

• NiTi

Fém 
ötvözetek

• 316L acél

• CoCr (L605)

• PtCr ötvözetű 
acél

Lebomló 
anyagok

• PLA

• Mg
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